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Важной особенностью отрицательных сопротивлений, позволяющей 
использовать их в измерительной технике, является возможность нейтра­
лизовать с их помощью активную составляющую комплексного сопро­
тивления и тем самым повысить его эквивалентную добротность. Осо­
бенно эффективным при этом является тот случай, когда активная 
составляющая комплексного сопротивления значительно превышает ре­
активную и применение известных методов измерения комплексных соп­
ротивлений не дает желаемого результата.
Представляет интерес применение управляемых отрицательных соп­
ротивлений в электромагнитной дефектоскопии и структуроскопии для 
компенсации активных потерь как в самом датчике, так и в экране, что 
позволяет значительно увеличить чувствительность к полезному контро­
лируемому параметру. Компенсация активных потерь двухполюсников 
может быть сведена к упрощенной схеме, когда параллельно сопротив­
лению потерь включается отрицательное сопротивление. Получающееся 
при этом эквивалентное активное сопротивление
оказывается больше каждого из включенных и в пределе при полной 
компенсации равно оо.
Из всех известных элементов [2, 3] с падающим участком вольтам- 
перной характеристики наиболее подходящим, с энергетической точки 
зрения, динамического диапазона и возможности управления является 
усилитель, охваченный глубокой положительной обратной связью (ПОС). 
Входное сопротивление такого усилителя оказывается отрицательным 
(рис. 1) и равным
Основным недостатком отрицательных сопротивлений на основе 
усилителей с ПОС является большая нестабильность
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Рис. I
что ограничивает возможность использовать их в измерительной техни­
ке. Особенно сильно нестабильность R ~ сказывается на величину R
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из которого следует, что нестабильность сопротивления, образованного 
параллельно включенными активными положительным и отрицательным 
сопротивлениями, увеличивается в (1—т|) раз.
Применение отрицательной обратной связи [1] не позволяет стаби­
лизировать величину отрицательного сопротивления при заданном ко­
эффициенте регенерации, так как она уменьшает глубину положительной 
обратной связи. Поэтому целесообразно рассмотреть другие способы 
стабилизации.
На рис. 2 показана одна из возможных схем стабилизированного 
двухполюсника 1C отрицательным сопротивлением.
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Работа схемы основана на сравнении входного и выходного напря­
жения усилителя и автоматической подстройки коэффициента усиления 
разностным сигналом. В частности, если коэффициент усиления усили­
теля Уі отличается от его номинального коэффициента усиления k0, вход­
ное напряжение U\ становится не равным напряжению Ua, снимаемого 
с калиброванного делителя КД. На выходе схемы сравнения CC возни­
кает напряжение, пропорциональное разности напряжений D1 и Ua, уси­
ливается усилителем У2 и подается на фазочувствительный выпрями­
тель ФЧВ, с выхода которого снимается постоянное напряжение Uynp, 
управляющее коэффициентом усилителя Уг.
Если коэффициент усиления усилителя представить в форме
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то выражения для нестабильности R -  и R3 примут вид:
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Для определения нестабильности коэффициента усиления k  обозна­
чим через
ko — коэффициент усиления усилителя Уі без стабилизации; 
k 3 = k i k 2k 3 — эквивалентный коэффициент передачи,
где
k\ — коэффициент передачи схемы сравнения; 
k 2 — коэффициент усиления усилителя;
£3— коэффициент передачи ФЧВ.
Зависимость коэффициента усиления усилителя Уі от Dynp можно 
выразить следующим образом:
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£д— коэффициент деления калиброванного делителя; 
k y — коэффициент управления.
Подставив в (8) вместо Uynp его значение, получим:
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бине отрицательной обратной связи (1-j-Lß).
При выборе коэффициента деления делителя, равным номинально­
му коэффициенту передачи усилителя, получаем
к = к 0\ к ст= = 1 + к э к у  U u  (15)
откуда видно, что такая стабилизация не уменьшает глубины ПОС и в
то же время увеличивает стабильность отрицательного сопротивления в
( I  +  к э к у U \) раз.
Если к э к у  U i >  1 , то /<ст —  k s k y U t .
В этом случае нестабильность эквивалентного сопротивления будет 
равна:
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Схема (рис. 2) может быть упрощена, если kR брать несколько мень­
ше или больше номинального коэффициента усиления усилителя k0> а 
именно:
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гд е  — ^ maX — максимальная нестабильность усиления усилителя У], 
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Это позволяет избавиться в . схеме стабилизации от фазочувстви­
тельного выпрямителя и источника опорного напряжения.
Проведенный анализ показывает, что введение цепи стабилизации 
коэффициента передачи усилителя позволяет существенно увеличить 
стабильность отрицательного сопротивления.
Получающаяся при этом стабильность отрицательного сопротивле­
ния оказывается достаточной для применения двухполюсника в измери­
тельных схемах.
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